
                                                 Приложение №2

к Тендерной документации   
Техническая спецификация
	№ лота
	Наименование
	Техническая спецификация
	Ед.измерения
	Кол-во

	1
	Набор реагентов Натрий R1: 2 x 40ml, R2: 2 x 20ml.CAL: 2 x 3ml для биохимического автоматического анализатора BioChemFC-200.
	Набор реагентов Натрий R1: 2 x 40ml, R2: 2 x 20ml, CAL: 2 x 3ml.
Технические характеристики.

Метод: Уровень натрия определяется ферментативным методом по степени активности натрий-зависимой β-галактозидазы с ОНПГ в качестве субстрата.

Состав основного реагента: 

Реагент 1:

Буфер Гуда (pH 8,5)

Криптанд (>0,4 Ммоль), β-D-галактозидаза (<8 Ед/мл) Консервант

Проклин 300 (0,02%)

Реагент 2:

Буфер Гуда (pH 6,5)

O-нитрофенил β-D-гликозид (>0,5 ммоль)

Консервант Проклин 300 (0,02%)

Длина волны: 405 нм

Линейность: Линейность в диапазоне содержания натрия 80-180 ммоль/л (184-414 мг/Дл).

Границы определения: Нижняя определяемая граница натрия 80 ммоль/л, верхняя -180 ммоль/л.

Фасовка:

Реагент 1: 2 x 40мл, 

Реагент 2: 2 x 20мл,  

Калибратор: 2 x 3мл

Реагенты предразведенные, готовые к использованию. 

Срок стабильности после вскрытия  14-30 дней. Калибратор, контроль  и реагенты должны быть произведены одним производителем.
	набор
	3

	2
	Набор реагентов Липопротеины низкой плотности R1: 1 x 30ml, R2: 1 x 10ml, CAL: 1 x 3mlдля биохимического автоматического анализатора BioChemFC-200.
	Набор реагентов Липопротеины низкой плотности R1: 1 x 30ml, R2: 1 x 10ml, CAL: 1 x 3ml.

Технические характеристики.

Метод: Прямого иммуноингибирования, без осаждения, конечная точка

Состав набора: 

LDL-Холестериновый реагент 1:

Хлорид магния – 100 ммоль/л, 

Аминоантипирин – 1 ммоль/л, 

Буфер, рН 7,0±0,1, консервант.

LDL-Холестериновый реагент 2:

Пероксидаза хрена (POD) – 4 кЕд/л, 

Оксидаза холестерина из Nocardiasp. (PEG-CO) – 1 кЕд/л, Эстераза холестерина из Pseudomonas (PEG-CE) – 1 кЕд/л, 

N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианалин (HDAOS) – 0.3 г/л, 

Буфер, рН 7.0±0.1, сурфактант, консервант.

Длина волны: 600/700 нм

Длительность анализа: 10 минут

Концентрация HDL в норме: 30-85 мг/дл

Линейность: 2-150 мг/дл

Фасовка:

1x30 мл реагент R1 

1x10 мл реагент R2 

1х3 мл калибратор HDL/LDL.

Реагенты предразведенные, готовые к использованию. 

Срок стабильности после вскрытия  14-30 дней .Калибратор, контроль и реагенты должны быть произведены одним производителем.
	набор
	3

	3
	Набор реагентов Липопротеины высокой плотности R1: 1 x 30ml, R2: 1 x 10ml, CAL: 1 x 3ml. для биохимического автоматического анализатора BioChemFC-200.
	Набор реагентов Липопротеины высокой плотности R1: 1 x 30ml, R2: 1 x 10ml, CAL: 1 x 3ml.

Технические характеристики.

Метод: Прямого иммуноингибирования, без осаждения, конечная точка

Состав набора: 

HDL-Холестериновый реагент 1:

Хлорид магния – 100 ммоль/л, 

Аминоантипирин – 1 ммоль/л, 

Буфер, рН 7,0±0,1, консервант.

HDL-Холестериновый реагент 2:

Пероксидаза хрена (POD) – 4 кЕд/л, 

Оксидаза холестерина из Nocardiasp. (PEG-CO) – 1 кЕд/л, Эстераза холестерина из Pseudomonas (PEG-CE) – 1 кЕд/л, 

N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианалин (HDAOS) – 0.3 г/л, 

Буфер, рН 7.0±0.1, сурфактант, консервант.

Длина волны: 600/700 нм

Длительность анализа: 10 минут

Концентрация HDL в норме: 30-85 мг/дл

Линейность: 2-150 мг/дл

Фасовка:

1x30 мл реагент R1 

1x10 мл реагент R2 

1х3 мл калибратор HDL/LDL.

Реагенты предразведенные, готовые к использованию. 

Срок стабильности после вскрытия  14-30 дней. Калибратор, контроль и реагенты должны быть произведены одним производителем.
	набор
	3

	4
	Набор реагентов для определения амилазы R1, 1x125 ml. для биохимического автоматического анализатора BioChemFC-200.
	Набор реагентов для определения амилазы R1, 1x125 ml.

Состав набора.

Буфер MES 100 ммоль/л, pH 6,0

2-хлор-4-нитрофенил-α-D-мальтотриозид 2,25 ммоль/л

Хлорид натрия 350 ммоль/л

Ацетат кальция 6 ммоль/л

Тиоцианид калия 900 ммоль/л

Азид натрия 0,95 г/л

Хранение и стабильность реагента

Реагент HTI α -амилазы стабилен в течение всего срока годности.

Срок стабильности после вскрытия  14-30 дней.

После проведения анализа необходимые наборы реагентов  контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл,  набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, Калибратор, контроль и реагенты должны быть произведены одним производителем.
	набор
	1

	5
	Набор реагентов для определения триглицеридов R1, 1х125 ml. для биохимического автоматического анализатора BioChemFC-200.
	Набор для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови методом энзиматического гидролиза по конечной точке.   Метод: Триндера, конечная точка
Состав основного реагента: 

АТР                                            0.5 ммоль/л, 

Ацетат магния                          12 ммоль/л, 

4-Хлорфенол                             3.5 ммоль/л, 

4-Аминофеназон                      0.3 ммоль/л, 

Глицерин фосфат оксидаза   > 4500 Ед/л, 

Липаза                                     > 200,000 Ед/л, 

Глицерокиназа> 250 Ед/л, 

Пероксидаза> 2,000 Ед/л, 

Буфер (рН 7.4)                           50 ммоль/л, 

сурфактанты, стабилизаторы и консерванты.

Длина волны: 520 нм

Длительность анализа: 9 минут

Концентрация триглицеридов в норме: 44 - 148 мг/дл (0,50-1,67 ммоль/л)

Линейность: 0-1000 мг/дл (0-11,3 ммоль/л).

Срок стабильности после вскрытия  14-30 дней.

После проведения анализа необходимые наборы реагентов  контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл,  набор реагентов Биохимическиймультикалибратор 1*5 мл, Калибратор, контроль  и реагенты должны быть произведены одним производителем.
	набор
	6

	6
	Набор реагентов Железо со стандартом 1*100 мл буферный реагент +1*10 мл окрашивающий реагент + 1*5 мл стандарт железа. для биохимического автоматического анализатора BioChemFC-200.
	Набор реагентов Железо со стандартом 1*100 мл буферный реагент +1*10 мл окрашивающий реагент + 1*5 мл стандарт железа.

Тип пробы: сыворотка.

Феррозин: 0,5 ммоль/л

Уксусная кислота: 0,5 ммоль/л

Гидроксиламина гидрохлорид: 0,3 ммоль/л

Натрия тиогликолят: 25,0 ммоль/л

Неактивные добавки и консерванты

Стандарт железа (500 мкг/дл (89,5 мкмоль/л)): 500 мкг хлорида железа в гидроксиламингидрохлориде.

Срок стабильности после вскрытия  14-30 дней.

После проведения анализа необходимые наборы реагентов  контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл,  набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, Калибратор, контроль  и реагенты должны быть произведены одним производителем..


	набор
	1

	7
	Набор реагентов для определения аспарагинаминотрансферазы (AST или SGOT) R1, 1x120 ml + R2, 1x30 ml. для биохимического автоматического анализатора BioChemFC-200.
	Набор реагентов для определения аспарагинаминотрансферазы (AST или SGOT) R1, 1x120 ml + R2, 1x30 ml.

Тип пробы: сыворотка.

Метод: ферментативный, кинетика.

Химический состав реагента: L-Аспартат   240 ммоль/л
МДГ (мышцы свиньи) >600 Ед/л
ЛДГ (мышцы кролика) >600 Ед/л
Трис-буфер, рН 7,5  80ммоль/л
2-Оксоглутарат  12 ммоль/л
NADH    0,18 ммоль/л.

Длина волны: 340.

Стабильность готового раствора, суток: 21.

Линейность: 0-500 Ед/л.

Чувствительность: 2,65 Ед/л.

CV, %: 4,19.

Состав набора: биреагент.

Срок стабильности после вскрытия  14-30 дней.

После проведения анализа необходимые наборы реагентов  контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл,  набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, Калибратор, контроль и реагенты должны быть произведены одним производителем.
	набор
	5

	8
	Набор реагентов для определения калия R1, 1х125 ml + STD, 1x5 ml. для биохимического автоматического анализатора BioChemFC-200.
	Набор реагентов для определения калия R1, 1х125 ml + STD, 1x5 ml.

Описание

Количество калия определяется с помощью тетрафенилборона натрия в специально

приготовленной смеси для получения коллоидных взвесей3, мутность которой

пропорциональна концентрации калия в диапазоне от 2 до 7 мэкв/л.

Состав реагента

1. Реагент калия: Тетрафенилборат натрия 2,1 ммоль, консерванты и загустители.

2. Стандарт калия: эквивалент 4 мэкв/л.

После проведения анализа необходимые наборы реагентов  контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл,  набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, Калибратор, контроль и реагенты должны быть произведены одним производителем.
	набор
	3

	9
	Набор реагентов Кальций R1: 1 x 125ml, R2: 1 x 125ml, STD : 1 x 5ml.

для биохимического автоматического анализатора BioChemFC-200.
	Набор реагентов Кальций R1: 1 x 125ml, R2: 1 x 125ml, STD : 1 x 5ml.

Состав:

1. Цветной реагент кальция (А): о-Крезолфталеин – 0,14 мМоль; 8-гидроксихинолин – 13 мМоль.

2. Буфер: Диэтиламид – 363 мМоль, цианид калия – 2 мМоль, инертные реагенты и стабилизаторы в обоих

реагентах: А и В.

3. Стандарт кальция: Хлорид кальция (2,5 мМоль/л).

Хранение реагента

1. Все реагенты хранятся при комнатной температуре (15-30ºС).

2. Смешанный реагент (А и В) стабилен в течение двух(2) недель в холодильнике и одну(1) неделю при комнатной температуре.

После проведения анализа необходимые наборы реагентов  контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл,  набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, Калибратор, контроль и реагенты должны быть произведены одним производителем.
	набор
	3



Зам.директора по ПМСП  КГП на ПХВ «Районная больница

          района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО»                                                         Булатова А.Ж.
Тендерлік қүжаттамаға

2-қосымша
Техникалық ерекшелігі

	лот №
	Атауы
	Техникалық ерекшелігі
	Саны
	Жинаққа арналған сынақтар саны (кем емес)

	1
	Натрий реагенттерінің жиынтығы R1: 2 x 40ml, R2: 2 x 20ml.CAL: biochemfc-200 биохимиялық Автоматты анализаторы үшін 2 x 3ml.
	Натрий реагенттерінің жиынтығы R1: 2 x 40ml, R2: 2 x 20ml, CAL: 2 x 3ml.

Техникалық сипаттамалары.

Әдісі: натрий деңгейі ферментативті әдіспен субстрат ретінде ONPH бар натрийге тәуелді β-галактозидазаның белсенділік дәрежесі бойынша анықталады.

Негізгі реагент құрамы:

Реагент 1:

Гуд буфері (РН 8,5)

Криптанд (>0,4 Ммоль), β-D-галактозидаза (<8 бірлік/мл) Консервант

Қарғыс 300 (0,02%)

Реагент 2:

Гуд буфері (рН 6,5)

O-нитрофенил β-D-гликозид (>0,5 ммоль)

Консервант Проклин 300 (0,02%)

Толқын ұзындығы: 405 нм

Сызықтық: натрий мөлшері 80-180 ммоль/л (184-414 мг/Дл) диапазонындағы сызықтық.

Анықтау шекарасы: натрийдің төменгі анықталатын шекарасы 80 ммоль/л, жоғарғы шегі -180 ммоль/л.

Буып-түю:

Реагент 1: 2 x 40ml,

Реагент 2: 2 x 20ml,

Калибратор: 2 x 3ml

Пайдалануға дайын реагенттер.

Ашылғаннан кейінгі тұрақтылық мерзімі-14-30 күн. Калибратор, бақылау және реагенттер бір өндірушіден болуы керек.
	жинағы
	3

	2
	Төмен тығыздықтағы липопротеин реагенттерінің жиынтығы R1: 1 x 30ml, R2: 1 x 10ml, CAL: 1 x 3ml BioChemFC-200 биохимиялық Автоматты анализаторы үшін.
	Тығыздығы төмен липопротеин реагенттерінің жиынтығы R1: 1 x 30ml, R2: 1 x 10ml, CAL: 1 x 3ml.
Техникалық сипаттамалары.

Әдісі: Тікелей иммунды иілу, жауын-шашынсыз, соңғы нүкте

Жинақтың құрамы:

LDL-холестеринді реагент 1:

Магний хлориді-100 ммоль/л,

Аминоантипирин - 1 ммоль/л,

Буфер, рН 7,0±0,1, консервант.

LDL-холестеринді реагент 2:

Пероксидаза желкек (POD) - 4 кЕд/л,

Nocardiasp холестерин оксидазасы. (PEG-CO) – 1 кЕд/л, Pseudomonas холестерин Эстеразасы (PEG-CE) - 1 кЕд/л,

N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5 – диметоксианалин (HDAOS) - 0.3 г/л,

Буфер, рН 7.0±0.1, беттік-белсенді зат, консервант.

Толқын ұзындығы: 600/700 нм

Талдау ұзақтығы: 10 минут

HDL концентрациясы қалыпты: 30-85 мг/дл

Сызықтық: 2-150 мг/дл

Буып-түю:

1x30 мл R1 реагенті

1x10 мл R2 реагенті

1Х3 мл HDL/LDL Калибраторы.

Пайдалануға дайын реагенттер.

Ашылғаннан кейінгі тұрақтылық мерзімі-14-30 күн. Калибратор, бақылау және реагенттер бір өндірушіден болуы керек.
	жинағы
	3

	3
	Тығыздығы жоғары липопротеин реагенттерінің жиынтығы R1: 1 x 30ml, R2: 1 x 10ml, CAL: 1 x 3ml. biochemfc-200 биохимиялық Автоматты анализаторы үшін.
	Тығыздығы жоғары липопротеин реагенттерінің жиынтығы R1: 1 x 30ml, R2: 1 x 10ml, CAL: 1 x 3ml.
Техникалық сипаттамалары.

Әдісі: Тікелей иммунды иілу, жауын-шашынсыз, соңғы нүкте

Жинақтың құрамы:

HDL холестерин реагенті 1:

Магний хлориді-100 ммоль/л,

Аминоантипирин - 1 ммоль/л,

Буфер, рН 7,0±0,1, консервант.

HDL холестерин реагенті 2:

Пероксидаза желкек (POD) - 4 кЕд/л,

Nocardiasp холестерин оксидазасы. (PEG-CO) – 1 кЕд/л, Pseudomonas холестерин Эстеразасы (PEG-CE) - 1 кЕд/л,

N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5 – диметоксианалин (HDAOS) - 0.3 г/л,

Буфер, рН 7.0±0.1, беттік-белсенді зат, консервант.

Толқын ұзындығы: 600/700 нм

Талдау ұзақтығы: 10 минут

HDL концентрациясы қалыпты: 30-85 мг/дл

Сызықтық: 2-150 мг/дл

Буып-түю:

1x30 мл R1 реагенті

1x10 мл R2 реагенті

1Х3 мл HDL/LDL Калибраторы.

Пайдалануға дайын реагенттер.

Ашылғаннан кейінгі тұрақтылық мерзімі-14-30 күн. Калибратор, бақылау және реагенттер бір өндірушіден болуы керек.
	жинағы
	3

	4
	Амилазаны анықтауға арналған реагенттер жиынтығы R1, 1x125 ml. biochemfc-200 биохимиялық Автоматты анализаторы үшін.
	Амилазаны анықтауға арналған реагенттер жиынтығы R1, 1x125 ml.

Жинақтың құрамы.

Буфер MES 100 ммоль/л, РН 6,0

2-хлор-4-нитрофенил-α-D-мальтотриозид 2,25 ммоль/л

Натрий хлориді 350 ммоль / л

Кальций ацетаты 6 ммоль/л

Калий тиоцианиді 900 ммоль/л

Натрий азиді 0,95 г/л

Реагентті сақтау және тұрақтылық

HTI α-амилаза реагенті жарамдылық мерзімі ішінде тұрақты.

Ашылғаннан кейінгі тұрақтылық мерзімі-14-30 күн.

Талдау жүргізгеннен кейін бақылау реагенттерінің қажетті жиынтықтары, оның ішінде: бір өндіруші дайындаған Level 1*5 мл, Level 2*5мл биохимиялық бақылау реагенттерінің жиынтығы, биохимиялық мультикалибратор 1*5 мл реагенттер жиынтығы. Калибратор, бақылау және реагенттер бір өндірушіден болуы керек.
	жинағы
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	5
	Триглицеридтерді анықтауға арналған реагенттер жиынтығы R1, 1х125 ml. biochemfc-200 биохимиялық Автоматты анализаторы үшін.
	Қан сарысуы мен плазмасындағы триглицеридтерді соңғы нүкте бойынша энзиматикалық гидролиз әдісімен сандық анықтауға арналған жиынтық.

Әдісі: Триндерлер, соңғы нүкте

Негізгі реагент құрамы:

АТР 0.5 ммоль / л,

Магний ацетаты 12 ммоль/л,

4-Хлорфенол 3.5 ммоль/л,

4-Аминофеназон 0.3 ммоль/л,

Глицерин фосфат оксидаза > 4500 Ед / л,

Липаза > 200,000 ӘБ / л,

Глицерокиназа> 250 бірлік / л,

Пероксидаза> 2,000 ӘБ / л,

Буфер (рН 7.4) 50 ммоль/л,

сурфактанты, тұрақтандырғыштар мен консерванттар.

Толқын ұзындығы: 520 нм

Талдау ұзақтығы: 9 минут

Триглицеридтердің концентрациясы қалыпты: 44 - 148 мг/дл (0,50-1,67 ммоль/л)

Сызықтық: 0-1000 мг/дл (0-11,3 ммоль/л).

Ашылғаннан кейінгі тұрақтылық мерзімі-14-30 күн.

Талдау жүргізгеннен кейін бақылау реагенттерінің қажетті жиынтықтары, оның ішінде: Level 1*5 мл, Level 2*5 мл биохимиялық бақылау реагенттерінің жиынтығы, биохимиялық реагенттер жиынтығы, 1*5 мл, бір өндіруші дайындаған. Калибратор, бақылау және реагенттер бір өндірушіден болуы керек.
	жинағы
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	6
	1*100 мл стандарты бар темір реагенттерінің жиынтығы буферлік реагент + 1*10 мл бояғыш реагент + 1 * 5 мл темір стандарты. biochemfc-200 биохимиялық Автоматты анализаторы үшін.
	1*100 мл стандарты бар темір реагенттерінің жиынтығы буферлік реагент + 1*10 мл бояғыш реагент + 1 * 5 мл темір стандарты.

Үлгі түрі: Сарысу.

Феррозин: 0,5 ммоль/л

Сірке қышқылы: 0,5 ммоль/л

Гидроксиламин гидрохлориді: 0,3 ммоль/л

Натрий тиогликолаты: 25,0 ммоль/л

Белсенді емес қоспалар мен консерванттар

Темір стандарты (500 мкг/дл (89,5 мкмоль/л)): гидроксиламингидрохлоридтегі 500 мкг темір хлориді.

Ашылғаннан кейінгі тұрақтылық мерзімі-14-30 күн.

Талдау жүргізгеннен кейін бақылау реагенттерінің қажетті жиынтықтары, оның ішінде: бір өндіруші әзірлеген Level 1*5 мл, Level 2*5мл биохимиялық бақылау реагенттерінің жиынтығы, биохимиялық мультикалибратор 1*5 мл реагенттер жиынтығы. Калибратор, бақылау және реагенттер бір өндірушіден болуы керек.
	жинағы
	1

	7
	Аспарагинаминотрансферазаны (AST немесе SGOT) R1, 1x120 ml + R2, 1x30 ml анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. biochemfc-200 биохимиялық Автоматты анализаторы үшін.
	Аспарагинаминотрансферазаны (AST немесе SGOT) R1, 1x120 ml + R2, 1x30 ml анықтауға арналған реагенттер жиынтығы.

Үлгі түрі: Сарысу.

Әдісі: ферментативті, кинетика.

Реагенттің химиялық құрамы: L-Аспартат 240 ммоль / л

МДГ (шошқа бұлшықеті) >600 Ед / л

LDG (қоян бұлшықеттері) >600 бірлік / л

Трис-буфер, рН 7,5 80моль / л

2-Оксоглутарат 12 ммоль/л

NADH 0,18 ммоль / л.

Толқын ұзындығы: 340.

Дайын ерітіндінің тұрақтылығы, күн: 21.

Сызықтық: 0-500 бірлік/л.

Сезімталдық: 2,65 бірлік/л.

CV, %: 4,19.

Жиынтық құрамы: біреагент.

Ашылғаннан кейінгі тұрақтылық мерзімі-14-30 күн.

Талдау жүргізгеннен кейін бақылау реагенттерінің қажетті жиынтықтары, оның ішінде: бір өндіруші әзірлеген Level 1*5 мл, Level 2*5мл биохимиялық бақылау реагенттерінің жиынтығы, биохимиялық мультикалибратор 1*5 мл реагенттер жиынтығы. Калибратор, бақылау және реагенттер бір өндірушіден болуы керек.
	жинағы
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	Калийді анықтауға арналған реагенттер жиынтығы R1, 1х125 ml + STD, 1X5 ml. biochemfc-200 биохимиялық Автоматты анализаторы үшін.
	Калийді анықтауға арналған реагенттер жиынтығы R1, 1х125 ml + STD, 1X5 ml.

Сипаттамасы

Калий мөлшері арнайы натрий тетрафенилбороны көмегімен анықталады

коллоидты жүзінділерді алу үшін дайындалған қоспа3, оның лайлылығы

2-ден 7 мэкв/л дейінгі диапазондағы калий концентрациясына пропорционал.

Реагент құрамы

1. Калий реагенті: натрий Тетрафенилбораты 2,1 ммоль, консерванттар мен Қоюландырғыштар.

2. Калий стандарты: 4 мэкв/л эквиваленті.

Талдау жүргізгеннен кейін бақылау реагенттерінің қажетті жиынтықтары, оның ішінде: бір өндіруші әзірлеген Level 1*5 мл, Level 2*5мл биохимиялық бақылау реагенттерінің жиынтығы, биохимиялық мультикалибратор 1*5 мл реагенттер жиынтығы. Калибратор, бақылау және реагенттер бір өндірушіден болуы керек.
	жинағы
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	Кальций реагенттерінің жиынтығы R1: 1 x 125ml, R2: 1 x 125ml, STD : 1 x 5ml.

biochemfc-200 биохимиялық Автоматты анализаторы үшін.
	Кальций реагенттерінің жиынтығы R1: 1 x 125ml, R2: 1 x 125ml, STD : 1 x 5ml.

Құрамы:

1. Түсті кальций реагенті (а): о-Крезолфталеин – 0,14 мМоль; 8-гидроксихинолин – 13 мМоль.

2. Буфер: Диэтиламид – 363 мМоль, калий цианиді – 2 мМоль, екеуінде де инертті реагенттер мен тұрақтандырғыштар

реагенттер: А және В.

3. Кальций стандарты: кальций хлориді (2,5 мМоль / л).

Реагентті сақтау

1. Барлық реагенттер бөлме температурасында (15-30ºС) сақталады.

2. Аралас реагент (А және В) тоңазытқышта екі(2) апта бойы және бөлме температурасында бір(1) апта бойы тұрақты болады. Калибратор, бақылау және реагенттер бір өндірушіден болуы керек.
	жинағы
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